
vestibulaire
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OsseoShaper™ 1

50 t/min 
≤ 40 Ncm

Implant Nobel 
Biocare N1™

25 t/min 
≤ 70 Ncm

OsseoShaper™ 2

50 t/min 
≤ 40 Ncm

Implant Nobel 
Biocare N1™

25 t/min 
≤ 70 Ncm

Forets hélicoïdaux 
à paliers

≤ 2 000 t/min

Implant Nobel 
Biocare N1™

25 t/min 
≤ 70 Ncm
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7 mm 7 mm

0 mm 0 mm
-1 mm -1 mm

11 mm 11 mm

13 mm

15 mm

13 mm

15 mm

OsseoDirector™

≤ 2 000 t/min

Positionnement 
du guide-implant

Positionnement 
de l'implant 
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Protocole chirurgical
Système Nobel Biocare N1™



Vissage à la main

Tournevis 
Omnigrip Mini

20 Ncm

Tournevis 
Omnigrip Mini

20 Ncm

Tournevis 
Multi-unit pour 
pilier Multi-unit 
droit

20 Ncm

Tournevis pour base 
Nobel Biocare N1

Sur 
implant

Sur 
base

Pilier 
Multi-unit

Couples de serrage
Système Nobel Biocare N1™

Composants de cicatrisation et de prise d'empreinte Piliers provisoires et définitifs Piliers provisoires et définitifsBase Nobel Biocare N1

*Direct sur pilier Multi-unit, le couple de serrage est de 15 Ncm. Selon le type de prothèse, utiliser un 
tournevis Unigrip ou Omnigrip mini pour connecter la prothèse au pilier.

* *


