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OsseoShaper™ 1

50 rpm 
≤ 40 Ncm

Implante Nobel 
Biocare N1™

25 rpm 
≤ 70 Ncm

OsseoShaper™ 2

50 rpm 
≤ 40 Ncm

Implante 
Nobel Biocare 

N1™

25 rpm 
≤ 70 Ncm

Twist Step Drill

≤ 2000 rpm

Implante Nobel 
Biocare N1™

25 rpm 
≤ 70 Ncm
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OsseoDirector™

≤ 2000 rpm

Orientação do 
transportador 
de implante

Orientação 
do implante
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OsseoShaper™ 2
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Protocolo cirúrgico
Sistema Nobel Biocare N1™



Aperto manual

Screwdriver Omnigrip Mini 
(Chave de parafusos 
Omnigrip mini)

20 Ncm

Screwdriver Omnigrip Mini 
(Chave de parafusos 
Omnigrip mini)

20 Ncm

Screwdriver 
Multi-unit for 
straight Multi-
unit Abutment

20 Ncm

Screwdriver Nobel 
Biocare N1 Base

Nível do 
implante

Nível da 
base

Pilar 
Multi-unit

Torques de aperto
Sistema Nobel Biocare N1™

Componentes de cicatrização e toma de impressões Pilares provisórios e definitivos Pilares provisórios e definitivosNobel Biocare N1 Base

*Ao nível do pilar Multi-unit, o torque de aperto é de 15 Ncm. Dependendo do tipo de restauração, 
é utilizada uma chave de parafusos Unigrip ou Omnigrip mini para conectar a restauração ao pilar.

* *


